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l.оБ иЕ свЕ ЕI]иrl

ПоставляемыГ.r товар должен быть новым, ранее не эксп,луатированныN{. произведённым не

ранее 202 1 года.

1.4 Код Тн ВЭД и другие международные коды прI,1 прII\,lенимостr1

кол тн ts,Jд 902780l700

2. оБлАсть примЕнЕниrI

1 . 1 Наименование

Оксиметр - одноэлекlродный анмизатор для определения количества кислорода и БПК в
сточных волах.

l .2 Основание и цель приобретения оборl,доваьtt.tlt

Основание: Утвержденная годовая заявка ШГХК па 2022 г.

I-{ель: [ля определениJt количества кислорода и БПК в сточных водах

1.3 Свеления о новизне (год производства/выпуска оборудования)

2.1 . Прибор используется при проведении лабораторных анализов и испытаний

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
3. l Общие ус,Ilовия эксrrлуатации

Работа прибора при условии окружающей среды: температура +5 - +40 0С, влажI]ость до
80%

4,ТЕхниLIЕсКИ Е ТРЕБоltдН Иrl
4.1. осlltltзttыс,l,схlrIlчесltllе г c00l]1lllltrl

Бароrrетрrlчсскос даts"lенttе
,Щиапазон от 450 до [l50 Mrt р,г.с r

Разрешение l мм рт.ст.
Точность+3ммрт.
Ст. * 1 наименее значимzuI ци

Опрсделеllпс тсмперат} ры
.Щиапазоtt от -5.0 ло 90,0 "С
Разрешепие 0,1 'С
Точность+0,2'С

а

It/rl

лл
HtrrMettttBitHиe ТребоваltItя

Ед
IIз}l.

Требуепr.
KoJ1-1]o

Растворенныit кIrслород:
,Щиапазон определения кислорода o,r, 0,00 до 90,00
мг/л; 0,0 до 600,0% насыщеllия к}lсJlорола
Разрешение 0,01 мг/л; 0, l0% насыщения
Точность * 1,00%

Двтоматическая кмибровка по tlдной или двум
точкам; ручная калибровка одной точки
Температурнм компенсация От 0,0 до 50,0 "С

dlp

l

Оксиметр -

одноэлеюродный
анаJIизатор для
определения
количества
кислорода

Iiorvl л



XapalcTcpltcTlrKп
Электрод, полярографически}-t датчик
растворенного кислорода с внутренним датчиком
температуры
Режимы измерения *прямой; БПК (биологическая
потребность в кислороде); (скорость поглощения
кислорода); (удельнм скорос.гь поглощения
кислорода)
Запись: l0 000 точек хранения данньгх, l00лотовс
5000 записей / лот; интервм: устанавливается от l
секунды до l80 минут максимаJьного времени

Il ацItлI

Электропптаrtие
от сети 2l0-230 В; 50-60 Гч

конструкl{ия гtрибора должна быть стойкой к р:вличным химически]\I воздеliствиям,
е\,tые части Il детали доJжно быть легко

пылезащищён}Iой. брызгозацищённой. Заменя
добны для чистки.

-1.5 т ебоваllttяt к мате l t iI.I il i\l

Матерrtа-rы прrtбо а до-]l)liны c,1,ot-Iltol"l li ttз.ll1чllы.\l \l 1 }ll1 ческll-\l воз-lеiiс.l Bttlt tt
4.6 Требовапllя к стабильностлt и параметрам прri воздеr"Iств llп факторов внеш Hel"t
с еды

Источнltк э.,l ектропитания 2l0-230 В,50_60 Hz

4.9 Требовапия к составным частям, trсходнылr ll эксп,.lуата ц ll он tl ыýl сырыо It
ilI !lTe llilлilпl, 1l ,гilкже гоl.овой ll 0д KllllIl
составныс rIacl,Id llолr(ны быг изt.t1,1tlB;t cl I ы I1з Il al,el)l laJI ов I]ысOк0l.о liatlcc,ll]il.

Кроме пrаркироt]очнь]х требованийl изго,l,овителя и нормативны х докуNlсtIтов" в маркироl]кеприбоlrа долrкl to обязательн о указываться модель, серийньiй номер. при Kaкol\| напряже}IииэлектрическоI'i се,ги прибо

измеренное значение, диапазон
сообщения об ошибках

II з\Iеl]еll ] I]"I.

а. сос,tояние:)к

И ндllкirцп я

I) сс Kl-t й

1I lык rtcttttl

!исlrлсl"l
ЖК сенсо ный, показания в ,vtl /;t

.l 2 со Il 0 lll} еLi I,I,c
IIlI Itо_э ок ll 0 llпI ссlI llк с эIl кс tI jI ilTil tl l(о ын пе коц ]1l теil .,I Il

Отсутствуст
4.3 Требованltя по п1llleiKII ocI ll
Средпиl-t срок службы не менее l0 лет

4.4 Требованllя к конструкции, l}tонтажно-технические требоваlIия

!иапазон рабочих температур относительная влажностъ (безот+5сдо+40с
конденсацlt}t в-;lаги -до80%.
4,7 т ебованпя к }лект опитаllltю/эllе гопltт:ltllt}о

ольно_изпtе llтельныпt п llбо ам и aBтolltilTrrKe4.8 т ебованltя к конт

I]Jl
Il бII () о ,Ii.l lIс;l ытьор о 1,Ic,t, \ll,) ]l] ск l|-l ,I,aiiIIр Illl емtl tlню а _\Iко IIl1- I IIal IIII liс ()р ) I1

,з
,\ ы l(ilxоl] \lз 7Ii() ()I] lJсть ()ll il IlIl v0д 1l II IlIlII Il \I,J llе IIL' IlIl llII i]зп о,1 ll ва ,LI н

1.10 т e0ol]il Il ll,l к M1l Kll oBlie

LIзготовIlте,lь
р рабо,l,ае,г. год выпуска, изготовитель и его адрес, страна

снимае\{ы\,ltl Il \

_-]



4.1l т ебовirIIlя к п!lковксil]Nte а l}I Il

1.12 т ебоваIlиякзипибыст з на ш и BatOщlt пIся де,гilJlяýIоII
в комплекте окоим а должны быть запасные л,lемrб ilI lые l( ышкIl.

Кроме упаковочIIих требований указанных в IIорIIатtll]ных док\l11ентах. lrри IlocTaBкe
прибора обязательные условия: 1. Прибор должен быть в п,тёllочной 1,паковке для защиты
от попадаIILIя t]лаги и пыли.2. В упаковочной тарс;lол;кltы быть разlrtещены llенопласты
или другой соответствующий материал для зашиты от повреждений при ударах или
падениях, соJlнечных лучей и. т.д. 3. На упаковке должно быть предупреждающие
указательные знаки верхней и нижней части упаковки. 4.Надпись (осторожноD.
Запрещае,гся доставка товаров в поврежденной упаковке.

5.ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ С AtII{ и пPI.{EN,IItll
5.1 Порядок сдачи и приемки

Товар лолжен приниматься после входного коIl,гроllя и составления акта в соответствии
договора.

ЗаказчrtК llроизводиТ прIlемк). товара пО коJlltчес,гts\/, качеств}, rI

внеl ни[l tlр]IзIlакаМ сохранностИ товара (нали.ltlе i\,texaI lIлческих повр

I

ко]\, п.цектttости у.{
ехtдений. видима),

деформачия о,I.:lеJьных узлов
поврежденltit) в соотвстствии

и деталей товара и
с транспортными и

иные подобные явные признаки
сопроволите"rI ьны i\II l ,1oKy[,leI{TaM и,

сертифика,t,аruи качества завода-изготоtsи.tеля.
Настояшtllм стороны договариваются, lITo визуалыtый осмотр товара, прtlttзведенtt ы й

предстаtsи,l,е.|lе:r,t Заказчrrк, должен быть абсолютныIlr tl оl(ончате.льны\1 дJlrl c,t,OpOH дJlrl
определения соответствия по количеству, комплект}lости и внешним признакам сохранности
товара при его 1ранспортировке.

В случае, если прИ приемке товаРа после еГО полуtlенI.tя от перевозчика будет выявлено
несоответс,Iвrlе товара по качеству/количеству, Заказ.iик (грузополl,чатеrrь) обязаrt
приостановить приемку товара, принять л,lеры по обеспеченlrlо сохранности товара Il
предотtsращеник) смешения с другим однородным .loBapoN{ и уаедоN{ить об этом Продавца в
письмеttноri форме В течение 5 (rrяти) рабочих лI]е!'l с ]\loмetlTa обнару;кения нелос,l,а,гков.

Продавец обязан направить Заказчику (грузоrrолr,.tате.пю) не лозднее l0 (лесяти)
рабочих дней с момента получения уведомления oTBer. об участ}lи своего предс t,аl]и,t,еjlя в
дальнейшеl"t llplleMKe товара. ПредставItте:tь Продавца до.lI)t(ен яв1,1ться для \,частtlя в приемк,
товара в разуN{ный срок, не превышающий 20 (двалчати) ttа.ltендарных днеii с даты получения 

|

уведомJlенllя,
при отказе Пролавца от участи,I в приемке либо непредставлении ответа на

уведомленllе, либо неявке его представиТеля в течение срока, указанного в договоре, Заказчик
имеет право llроизводить дальнейшую приемку товара по качеству/количеству с
составле}rием акта в соответствии договора.

В акте приемки товара должна быть указана следуlощая информация:
-наименоваttие Заказчика (грузополучателя) ToBapal
_номер и дата составлениJI акта, место приемки товара, время начfuча и окончания приемки
товара;



5.2
обо

т ()е ltо ll:l ,lIt lIо еII еll Iр едi il lill з It тр ех llн е(| liIIxс tt нll хыку ок е}Iд ()tIT в IllI с() ,I, il кlt ерв0 lIа ,IIl

Поставtцик долrкен предБ тавить технический паспорт на доставляемый товар, руководсl,вопо эксплуа,tац!tи, методики lloвeрки (кzurибровки). схе;\lы эjlсlil ри чес Kltx час.tеiiинформация по снятию и установке дополнительных частеЙ оборудоваIJия.представ;lяемые технические докуýrенты на бумa)кных носителях доJlжны быть нагосударственном или на русском языках и продублировано на английском языке (если естьвозлtо)ltность lrредоставить копию на э,,lектронных носителях лrнфорrrации )необходиlло представить список по.тьзователей пред-lагаемого прl.rбора
Необходи:rtо )/казать общедоступную информацлlю о ко\lланилl производителе (сайт
компании и.,г.д.): Товар должен сопровождаться следуюlцей докl,мен,гацией :
- сертификат качества товара;
-счёт-факгr,ра (rrнвойс) Продавца с опLlсание}{ товара, указаниеМ KojIIILIecTBa. цсIIы еди}lиць],гоtsа а tt обцеii с }1]vl ы;

б.трЕБовАния к трАнспортировАнию
Тр
Г1,

область.

7. трЕБовАния к хрАнЕIIию

анспортная поставка: DAP - Республика Узбекистан. Кашкадарьинскаяt
зарскиr"l район, lt. Шуртан, l80300

lIв I] llк Il L ,I ()t l}
,го

яителц ()л lI7l( ()cTl) л б ыl,ьу lIказа ь с,l во ,I]l х LIil 1Iе IIу ,l п бll () ар р l]

8. трЕБовАния к оБъЕму и/или срок у |1рЕдостАвJIЕн1.Iя гАрАнтиЙ
рок гараIIтии - не N{eнee З-х лет. В те.lеtt1,1и гарантийног<l срока Г{оставщик обязуется

с
провестlt ре]\tон,г или замену прибора при его выходе !tз сlроя по лричинам, не зависящим
от Заказчика, Поставщик берет на себя обьязательства по бесплатlrолtу техническому
обслуживанию в течение гарантийного срока,
Поставщик с ]lroМeнTa получениjl оповещения о HelicпpaBнocTtr оборl,дованtrя в,гечение з0
ка"тендарных дней обязан устранить выявлен н\,ю неисправность

9.ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТНОПРИГОДНОСТИ

оставщик до,,l)кен гарантl{ровать .l.ехническ),ю лоддерiкку llo зitllасны_\l tlас'гrl\1 lt Iс.чснi lll
не rIeHee l0 .tc,t .

10.ТРЕБоВАния к оБсJl УrкиВАниЮ

В инструкчиtr IIзготов ителя должно быть указаllы поэтапl]ые l exItItIlecKIte tlбс.,lt ;I;IlвlrIIllяобо дован_llя.

l0.2.Требоваltпя к сервисIlому обслуживаниlо
Поставщиtt /гlоJIжеI{ поддержив а,гь сервисное обслуlttивание лрибора и-,t и сooбtIt1.1,1,1, t,tсервисных цен,l,рах по проведению сервисного обслуrкивания по заявкам Заказчика если

ll

l 0. 1.Требоваlrltя к обслуживанию

появrIтсrI IIclIOJI il,,lliIJ l] I] иоl( ]KcIlJI ат,ациLI п ибсr 1l

ll



l l.экологиtIЕскиЕ и сАнитАрныЕ трЕБовАния.
Прибор Должен соответствовать экологическим и санитарным требованиям, ус,гановленным
в респУблике Узбекистан и должен иметь гигиенический сертификат (если товар является
обязателыlыпл к гигиенической сертификачии).

12. трвБовАния по энЕрго:)ФФЕктl,tвност1.1

Напряжение пll,гаltия 210-230 в, 50/60 Гч. Прибор долж9Il быть устойчив к колебаниям в
элек,трической сети

l3.трЕБовАн ия по БЕзопАсности
ПРИбОр до.гlжен соответствовать ,гребованиям безопасности, установленные в Республике
Узбекистан и иметь соответствующие сертификаты.

IrАз ЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКА Il
Товар дол;ксн быгь сертифицирован
Некачественtrые TclBa ы Ilc ll ин1.1мtttо,t,ся и б 0 I,1I ав.пены об а,гно за счёт поставщика

l5. дополнитЕльныЕ (иныЕ) l-рЕБовАниrI
T 

oBap должеtt соо,tветствовать всем техническим требованиям и параметрам, указанным в
п,,1.1.

пЕрltо l,.lчност постАI}ки
ОбЪёМ Пtlставки: Оксиметр - одноэлекtродный анапизатор для определенлIя количества
кислорода и Бпк с програмным обеспечением l (олин) комплект. В коt"tплекте прибора
должно быть запасные части: комплект запасных лtембраных крышек 30 (тридцать) шryк,
раствор элекгролита 2 (две) штуклr (по 30 мл). Срок поставки товара - в течение 60
Ka.-I е l I:la ных дней с момента подписания догово а

17.трЕБовАния к сопутствующим усJIугАм пррI постАвкЕ
ОБОРУДОВАНИЯ

l7. 1 Требоваrrll)l li l]ыло.llнеtlиtо проек-t,ttой докумен t,ацlllt

утствует
l7.2 Требованltя tt шеф - MoHTаrKy

Продавеч обязуется провести монтаж и установку прибора,

17.3 Требоваrrия к пуско - наJIадке

Поставщик доJIjI(сн провести пуско-наладочные работы прrrбора.
I{eHa товара Blt.lllotlaeT в себя услугу по установке и дос,гаtsке.

16.трЕБовлния к количЕству, комплЕктАции, мЕсту и сроку



l 7.4 Требоваrlrtя к обучению персон?Lr]а заказчика

l7.5 !ругие соllутствующие услуги
оставщик должен обеспечrгь расходными }tатериапами (раствором электролита и
ембранными крышками l штука) для проведения обучения и проверки лравильности
аботы прибора,

оставщ}ll( до,l)liен провести обученttе пеpcoHa_;la заliазtlllliа l1o работе на rrриборе

l8. трЕБовАниЕ к ФормЕ прЕдстАl}ляЕмоЙ инФормАции.
lIредставляемOе техническое предложение должtIо быть составлено на yзбекскtlпл и/lлли
pyccKoIl ,l,Jыliс 1.1 ttродублировансl ttii al t r.;trl'.icl(ONl .,lзыl\с.
Необходимо уltазать общедоступную информациrо о компании производttтеле (сайт
коNлпаIIltII)

l9. пЕрЕчЕнь приняl,ых c.oIiPA щЕниЙ
Расшифровка сокрашtения

20.пЕрЕчЕI lL приложЕниЙ

Разработано:
начальпttк ЭАл -- Ч. Усмонов

CoпtacoBiitlo:
заrrестлtтель главного технолога О. Пу",Iатов

ведущrrl'i лlнженер окп

ЗitмеcтltTc.ltb начальника ЩЗЛ

Ипiкеtlер службы УМ-ТР ,:

Г. Рашидов

А. Худltl:rбердиев

ж
Y.Ollc_lHoB

fur/-

j\! Сокращение

l,з Техни.lеское задаIiие
2 шгхк ООО <Шур,ганскtlii газсl-хttrtлtчесltи}"I l(о}lп,lскс))

N! I lаипtсtl ()BilH l te lIриложения. I-IoMeр с,гранl.tцы/Кt)JI и чес,l,tsа листов
Отсчтс,гвr,е,I,

Ч-4
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